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'TERMO DE REFERENCIA

1.D0 OBJETO - Fra R

Abertura de processo licitatério para futura e eventual aquisicio de equipamentos hospitalares para
suprir das necessidades da unidade de Pronto atendimento Aluizio Alves. A presente licitagdo sera
através de Sistema de Reqistro de Preco.

2. JUSTIFICATIVA |

A aquisigdo de equipamentos hospitalares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
pode ser justificada por uma série de motivos importantes:
Melhoria da Qualidade do Atendimento: Equipamentos hospitalares modernos e adequados
melhoram a qualidade do atendimento prestado aos pacientes, tornando o diagnéstico e tratamento
mais precisos e eficazes.

Diagnéstico Preciso: Equipamentos como exames de imagem, analisadores laboratoriais e
monitores de sinais vitais contribuem para um diagnéstico mais preciso e rapido, permitindo um
tratamento mais eficaz.

Aumento da Capacidade de Atendimento: A aquisicdo de equipamentos adicionais pode
aumentar a capacidade da UPA de atender um maior nimero de pacientes, reduzindo o tempo de
espera e melhorando o fluxo de atendimento.

Redugdo da Mortalidade: Equipamentos de suporte a vida, como ventiladores e monitores
cardiacos, sdo fundamentais para o tratamento de pacientes em estado critico, contribuindo para a
redugdo da mortalidade.

Resposta a Emergéncias: Equipamentos hospitalares s3o essenciais para a resposta a
situagdes de emérgéncia, como desastres naturais, acidentes de grande escala e pandemias. Eles
permitem que a UPA esteja preparada para lidar com um grande nimero de vitimas.

Melhoria na Seguranga do Paciente: Equipamentos modernos séo projetados com recursos de
seguranca avangados, reduzindo os riscos de erros médicos e aumentando a seguranga dos
pacientes.

Atendimento Pediatrico: Equipamentos hospitalares adequados para pediatria sdo essenciais
para atender as necessidades de pacientes infantis, garantindo que a UPA possa fornecer cuidados
especializados para todas as faixas etarias.

Conformidade com Regulamentagdes: A aquisigédo de equipamentos hospitalares também visa
garantir que a UPA esteja em conformidade com as regulamentagdes de salude e seguranca

estabelecidas por érgéos reguladores.
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Preparagdo para o Futuro: A aquisi¢do de equipamentos hospitalares de qualidade também
envolve a preparagdo para futuras necessidades e avangos na medicina e na tecnologia meédica.

Em resumo, a aquisigdo de equipamentos hospitalares para uma UPA é fundamental para
melhorar a qualidade do atendimento, aumentar a capacidade de resposta a emergéncias, promover
a seguranca do paciente e garantir a conformidade com regulamentagbes. Esses equipamentos
desempenham um papel vital na prestagdo de cuidados de salde de alta qualidade e no
fortalecimento da capacidade de atendimento da unidade.

3. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

As especificagdes abaixo sdo as minimas exigidas e seréo aceitos somente 0s materiais que

forem compativeis aos solicitados:

ITEM | j DESCRICAO - i QTD.

Oximetro portatil de ma@o ou de mesa.
Principais Caracteristicas
01 Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado;
« Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de litio (opcional);
« Autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas; 20
« Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor);
« Medicéo de frequéncia de pulso e Sp02;
» Tela com onda plestimografica;
« Fungéo de alarme audiovisual;
« Visualizagdo de tabelas de tendéncia;
« Software de gestdo de dados Patient Care (opcional);
« Indicador de perfusao;
» Tecnologia de baixa perfusdo e movimentacao.

02 Ventilador pulmonar adulto/pediatrico/neonatal 04
Ventilador pulmonar para suporte dventilatorio adulto pediatrico e neonatal
com tala de lcd comlorida de 12 polegadas sensivel ao toque, mrico
processado, ciclada a tempo, volume ou fluxo, deve operar por rede de o2 e
rede de ar comprimido da unidade. o equipamento deve possuir sistema de
auto teste para detecgdo de vazamentos no circuitobem como medir a
resistencia e a complacencia do circuito para maior precisdo de leitura;
possuir bateria interna com autonomia de 240 minutos, brago articulado para
suporte do circuito respiratério, pedestal com rodizio de travas; possuir
sensibilidade ao disparo a fluxo e pressdo; possuir liberagad de oxigenio a
100% com retorno automatico para manobra de aspirag¢do. blender de 02
eletronico e interno, sem fios ou conexoes aparentes, devera armazenar na
memoria os Gltimos parametros ajustados; possuir os modos ventilatorios:
controlada a volume: controlada a presséo; pressdo ergulada com volume
controlado; ventilagdo mandatéria intermitente sincronizada a pressao
controlada, associada a pressdo de suporte; ventilagao mandatoria
intermitente sincronizada a pressdo regulada com volume controlado;
pressdo de suporte; volume suporte; modo de ventilagdo ndo invasiva com
compensacdo de fulga. oxigenio de alto fluxo para cénula nasal ate 60l/min;
possuir nebulizador integrado ao sistema sem variagdo da fio2 ofertada;
frequencia respiratoria de 1 até 100 ciclos por minuto; tempo inspiratorio
programavel de 0,1 a 5 segundos. volume corrente programavel de 10 ml até
2000 ml. fluxo inspiratério até 160l/min. pressdo controlada inspiratoria
ajustavel de 1 a 95 cm h20. pressdo ed suporte até 80cmh20. peep/cpap até
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50cmh2o0. concentragdo de oxigénio de 21 a 100% monitorada por célula
interna ou sensor permanente; triggerexpiratorio ajustavel de no minimo 5 a
70% do pico de fluxo; sensibilidade por fluxo e pressdo ajustavel; pausa
inspiratéria e expiratoria manual até 10 segundos no minimo; ajuste de
alarmes; monitorizagdo: concentragdo de o2 inspirado; volume corrente
inspirado,; volume minuto; frequencia respiratoria total e espontanea;
presséo de pico, pressdo média de vias aéreas; pressdo de plateu; constante
de tempo inspiratério e expiratério; trabaho respiratério; indice de respiragao
rapida e superficial; m  (indice de tobin); peep, p 0.1; complacéncia (estatica
e dinamica) e resistencia (inspiratoria e expiratoria). apresentagdo das
curvas: tempoxpressdo; volumextempo; flucxo tempo, com com
apresentagdo simultanea de 5 curvas na tela do equipamento; ou trés curvas
e dois loop simultaneamente; tendencias graficas das ultimas 72 horas;
alarmes divididos por nivel de prioridade: concentragdo de o2 diferente da
programada; , apneia, volume minuto baixo, pressdo alta de vias aéreas,
desconexdo do circuito; acionamento da ventilagdo de back -up, perda de
uma das fontes de gases ou as duas, falha de enrgia, carga de bateria baixa,
falha interna do equipamento; rede elétrica 220v ac — 60hz. acessorios: um
umidificador aquecido com monitorizagéo e controle da temperatura entregue
ao paciente com ajustes entre 31 e 37°c e circuito aquecido no ramo
inspiratério; uma jarra para umidificador; 02 (dois) circuitos para paciente
adulto totalmente altoclavavel; 01 (um) circuito para paciente
pediatrico/neonatal totalmente altoclavavel; base moével com rodizios e
freios; filtro de ar coalescente; brago articulado com suporte para o circuito
do paciente; mangueira de 02, minimo 3 metros de comprimento; mangueira
de ar comprimido, minimo de 3 metros de comprimento, um fluxdmetro de
oxigénio; um fluxdmetro de ar comprimido; cabo de alimentag&o padrao abnt;
demais acessorios para correto funcionamento; compativel com protocolo de
comunicagdo hl7. manual de operacdo em ligua portuguesa. garantia
minimas de 48 meses.

03

Monitor basico - Tela de 12 a 15 Polegadas

Produto leve, ideal para funcionamento em monitoragdo dos seguintes sinais
vitais: ECG, Respiragdo, Sp0O2, PNI, Temperatura e possibilidade de uso
futuro de Pressdo Invasiva, Capnografia, Agentes Anestesicos, Débito
Cardiaco por Termodiluigdo e Transmissdo Neuromuscular, com comprovagao
no Manual da Anvisa. Utilizado no diagnéstico de pacientes adultos, pediatrico
e neonatais em setores diversos de hospitais e clinicas, como Triagem, Sala
de Emergéncia em Pronto Socorro e Pronto Atendimento, Centro Cirlrgico,
Recuperagio Pés-anestésica, UTI e Unidades de Cuidados Semi-intensivos.

Monitor com arquitetura pré-configurada ou modular constituido por monitor e
processador em um bloco Unico. Deve estar preparado para comunicagao em
rede com central de monitorizacdo da mesma marca, sendo que a central
devera possuir registro préprio na ANVISA. O nimero do registro da central
deve ser apresentado na proposta.

Indicagdo para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicag@o para
bateria de emergéncia com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento.
Menu ou teclas para configuragbes dos parémetros funcionais a serem
monitorados e dos ajustes do display. Apresentagdo de mensagens funcionais
em display, com sistema ininterrupto para alarmes visuais, sendo que o alarme
devera atuar enquanto houver ocorréncia funcional. O equipamento deve
realizar autoteste. Autonomia de bateria de no minimo 3 horas.

Display digital em cristal liquido colorido de 12 a 15 polegadas, com tela
touch-screen (sensivel ao toque), indice de protegdo contra agua e particulas
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solidas IPX1, tendéncias de pelo menos 72 horas, com no minimo 100 eventos
de alarmes e revisdo de, no minimo, 1000 conjuntos/eventos de PNI. Deve
possuir as fungdes de Calculo de Drogas, Célculos Respiratérios/Oxigenagao
e Céleulos Hemodindmicos. Deve apresentar idioma em portugués e possuir
regulagem de luminosidade do display.

ECG com exibigdo na tela de 7 derivagdes simulténeas (D1, D2, D3, avr, avl,
avf e uma precordial) com frequéncia cardiaca com faixa minima de leitura de
20 a 300 bpm. Alarme de FC maxima e minima e detec¢do de no minimo 19
tipos de arritmias e andlise de desnivelamento do segmento ST.

Temperatura com faixa minima de leitura de 0 a 45°C, alarmes de maximo e
minimo para temperatura. Possibilidade de sensores de pele e esoféagico/retal.

Oximetria (SpQO,) com faixa de leitura minima de 1 a 100% e apresentagdo da
curva plestimografica. Medigéo de frequéncia de pulso de 30 a 250 bpm e
alarmes de Sp0O2 de limites maximo e minimo para saturagdo e para
desconexdo de sensor. Possuir tecnologia de oximetria padrdo Nellcor,
Masimo ou Blupro.

Respiracdo com medigdo pelo método de impedéncia toracica e faixa de
leitura minima de 5 a 120 rpm para pacientes adultos e 5 a 150 rpm para
pacientes pedidtricos e neonatais com apresentagdo da curva de respiragao.
Detecgao e alarme de apneia com tempo programavel.

Pressdo NZo Invasiva com medigdo das pressdes média, sistolica e diastdlica
por método oscilométrico, com faixa de medigdo geral de no minimo 15 a
260mmHg. Modos de operagdo manual e automatico com intervalos de
medigbes programados pelo usudrio, de 1 min a 2h. O equipamento deve ter
protecdo contra pressao alta por software ou hardware.

Cada monitor deve acompanhar os seguintes acessorios:

01 Cabo de ECG com 5 vias

01 Sensor reutilizavel de oximetria, tipo clipe de dedo (adulto)

01 Sensor reutilizavel de oximetria, tipo Y

01 Mangueira extensora para manguito de Pressdo N&o Invasiva

01 Manguito para Pressdo N&o Invasiva, reutilizavel, adulto

01 Manguito para Pressdo N&o Invasiva, reutilizavel, pediatrico

01 Sensor de temperatura, reutilizavel, tipo pele para adulto/pediatrico
01 Cabo de forga padrdo ABNT

01 Manual de Operagéo impresso ou em CD-Rom

4. DOS PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA e EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O material devera ser entregue e instalado na Unidade de Pronto Atendimento, localizada na Av.
Jundiai, 100 — BR 160, Macaiba/RN.

4.2. O material serdo entregue de forma Unica, devera ser entregue, em um prazo maximo de 30
(Trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra e Nota de Empenho expedido pela
CONTRATANTE;

4.3. A entrega e o descarregamento dos materiais sdo de responsabilidade da contratada;
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4.4. O material devera ser entregue em embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de
violagdo, aderéncia ao produto e umidade; sem inadequagdo de conteldo e identificadas as

condices de temperatura exigidas em rétulo, quando exigidas;

4.5. Todos os materiais, nacionais ou importados, devem apresentar nos rotulos informagoes em
lingua portuguesa. Ou seja numero de lote, data de fabricagdo e validade, nome do responsavel
técnico, nimero do registro, nome genérico e concentragéo de acordo com legislagdo sanitaria

vigente e nos termos do Artigo 31 do cddigo de defesa do consumidor, entre outros;

4.6. Responsavel técnico - Dada a natureza do objeto, as embalagens devem apresentar o nome do
técnico responsavel pela fabricagdo do produto, com respectivo namero do conselho regional a que

for inserido, quando for necessario;
4.7. Comprovagao que o produto cumpre as normas e padroes da ABNT e INMETRO, se for o caso;

4.8. O material serdo recebido e instalado provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, por servidor
habilitado ou responsével pelo acompanhamento e fiscalizag@o do contrato, para efeito de posterior

verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia;

4.9. Poderdo ser rejeitados os materiais, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta devendo ser substituidos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da

aplicagdo das penalidades;

4.10. O recebimento definitivo ocorrerd em até 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio,
mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, apds comprovada a adequag@o aos termos contratuais e

desde que ndo se verifique defeitos ou imperfeigoes.

4.11. O aparelho tera a garantia pela empresa ganhadora de 36 (Trinta e seis) meses.

5. CRITERIOS DE ACEITACAO

5.1. A contratada se obriga a entregar os materiais obedecendo as especificagdes contidas neste

Termo de Referéncia. N3o serdo aceitas variagoes;

5.2. O material deve obedecer rigorosamente as especificagdes do Iltem 03;

5.3. O material sera recebido pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato,
e PROVISORIAMENTE no ato da entrega para posterior verificagéo da conformidade dos mesmos

com as especificagdes requeridas neste documento;
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5.4. Definitivamente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitacdo, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis. S6 entdo sera atestada a nota fiscal;

5.6. Na hipotese de ndo se proceder a verificagdo a que se refere o subitem 6.6 dentro do prazo
fixado, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento

do prazo;

5.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

6. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento seré efetuado por meio de ordem bancaria, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela CONTRATADA, em conformidade com a ordem cronolégica das exigibilidades,
classificadas por fonte diferenciada de recursos, conforme Resolug@o n° 28/2020-TCE/RN, e na Lei

Federal n® 8.666/93 e suas alteragbes posteriores;

6.2. Ocorrera a retencgdo ou glosa, ainda, no pagamento devido a Contratada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, quando essa ndo produzir os resultados, deixarem de entregar ou n&o entregar

com a qualidade dos materiais licitados;

6.3. O pagamento esta condicionado, ainda, ao ATESTO na Nota Fiscal de Mercadoria — NFe, que

comprove a aquisicdo dos materiais;.

6.4. O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado no Empenho, na liquidagao e no

domicilio bancario;

6.5. Atestada(s) a(s) nota(s) fiscal (is)/fatura(s), a responsabilidade da CONTRATADA subsiste na

forma da Lei;

6.6. A Nota Fiscal devera estar bem explicita na sua descrigdo os quantitativos unitarios por item, o
prego unitario por item, o prego total por item. E nas observagoes das Nfe's o niimero do Empenho, o

ntmero do contrato, o nimero do pregéo eletrdnico e o domicilio bancario;

6.7. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciarios e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do

objeto deste termo de referéncia, correrdo por conta exclusiva da contratada;

6.8. Caso a CONTRATADA seja optante pelo SIMPLES, devera apresentar comprovante do termo de

opg¢ao, juntamente com a nota fiscal.
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7. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA se compromete a:

7.1.1. Cumprir todas as obrigagdes constantes no Termo de Referéncia; assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto;

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia; acompanhado da respectiva nota fiscal;

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, &s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. Comunicar & CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
no item 4.2;

7.1.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

7.1.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestagdo de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucgéo do

objeto.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Prestar as informagdes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para a fiel execugédo do

confrato;
8.2. Comunicar a Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a entrega dos itens;

8.3. Efetuar os pagamentos a Contratada conforme previsto neste Termo de Referéncia.

9. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Ficara impedida de licitar e contratar com a administragéo publica pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, garantindo o direito prévio da citagdo e da ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas em

Edital e no Contrato e das demais cominagdes legais, a empresa que:

a) ensejar o retardamento da execugao do objeto;

b) ndo mantiver as propostas;
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c) recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao contrato, dentro do prazo e
condigdes estabelecidos;

d) deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

e) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

f) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal.

9.2. A inexecugao total ou parcial das obrigagdes assumidas sujeitara a CONTRATADA as sangdes
previstas na Segao Il, do Capitulo 1V, da Lei n° 8.666/93, podendo a CONTRATANTE, a extens&o da

falta ensejada, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo temporaria de licitar e impedimento de contratar com a ADMINISTRAGAO pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sangdo aplicada com base na alinea anterior.

9.3. A multa podera ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA, ou

ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, observados os seguintes percentuais:

a) 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor estimado do contrato limitado a 10% (dez por
cento) por dia de atraso, no caso de retardamento da execugéo contratual;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, no caso de recusa injustificada da
licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato no prazo e condigbes estabelecidos.

¢) Aplicar-se-a no caso de inexecugao total ou parcial, o percentual de 10% (dez por cento),

sobre o valor total do objeto contratado.

9.3.1. As demais sangdes poderdo ser aplicadas junto a multa, facultada a defesa do interessado no

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

10. CONDICAO DE HABILITAGAO

10.1. A CONTRATADA devera possulir:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual.
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
Diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

10.2. Em relagéo a Regularidade Fiscal possuir:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos, relativa a tributos federais e & Divida Ativa da
Unigo, Estaduais e municipais;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Prova de
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), mediante
apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e) Certidso Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, de acordo com a Lei n° 12.440/11.

10.3. Apresentar declaragdo ao que dispde o Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituigao Federal, em
cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei n® 8.666/93, atestando que ndo possui em seu quadro,
funcionarios menores de dezoito anos que exercam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem
como n&o possui nenhum funcionario menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a
partir de 14 anos.

11. DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. A empresa devera fornecer a contratante no minimo 01 (um) Atestados/Declaragoes de
capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem a
contratada ter fornecido satisfatoriamente os equipamentos/produtos compativeis com o objeto deste

termo de referéncia;

11.2. Considerar-se-a4 como pertinente e compativel, em caracteristicas e quantidades, com ofs)

objeto(s) da presente licitagao, a comprovagao do fornecimento de materiais, por meio de atestados,
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cujo somatério seja equivalente a 10% (dez por cento) do quantitativo total de cada um dos itens a

ser contratado, observados os quantitativos mencionados no item 3;

11.3. Na ocorréncia do percentual requerido para atestado de capacidade técnica apresentar fragao,
considerar-se-a o nimero inteiro imediatamente superior;

11.4. O atestado devera conter a identificagdo do érgdo da Administracdo Publica ou empresa
emitente, a identificagdo do contrato extinto ou vigente de fornecimento e quantitativos;

11.5. Serdo aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) eventual(is)
empresa(s) filial(is).

11.6. O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu

suporte a contratagéo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

12. QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCERO

12.1. Certidao Negativa de Faléncia e Recuperagédo Judicial, expedida pelos Cartérios Distribuidores
competentes da sede da pessoa juridica, emitida ha, no maximo 30 (trinta) dias, quando outro prazo
de validade néo estiver expresso no documento;

12.2. Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indice oficiais

quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta;

12.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentagédo de balango patrimonial do ultimo
exercicio financeiro (artigo 3° do Decreto 8.538, de 2015);

12.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de

balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

12.5. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

13. DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugé@o dos pregos no

mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao drgao
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gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as disposi¢des contidas
na alinea “d”, inciso I, do art. 65 da Lei Federal n° 8.666 de 1993;

13.2. Quando, por motivo superveniente, o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado, o érgdo gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugdo dos pregos

aos valores praticados pelo mercado;

13.3. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado

serdo liberados do compromisso assumido, sem aplicacéo de penalidade;

13.4. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de

mercado observara a classificagao original;

13.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor nao

puder cumprir 0 compromisso, o érgdo gerenciador podera:

| - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade, se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; €

Il - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.
Paragrafo Gnico. Nao havendo éxito nas negociagdes, a Comisséo Permanente de Licitagdo
submeterd a matéria & apreciagéo do Titular da respectiva Pasta, o qual cancelara o item da
Ata cujo prego nao foi renegociado ou procedera a revogagéo da Ata de Registro de Precos,

adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

14, DO PRAZO E VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGO

14.1. A Ata de Registro de Prego tera a vigéncia de 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura;

15. DA FORMALIZAGAO DOS CONTRATOS

15.1. No ato da assinatura do contrato ou da ordem de compra e servigo/contrato, a empresa

contratada devera apresentar:

a) Certiddes Negativas de: INSS, FGTS, TRABALHISTA, TRIBUTOS MUNICIPAIS,
ESTADUAIS e FEDERAIS;
b) Declaragdo de que n&o possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16
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(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art.
7°, inciso XXXIII, ¢/c a Lei n® 9.854/99;

16. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

16.1. As despesas decorrente da presente solicitagdo ocorrerdo com base na seguinte dotagdo

orcamentaria:

Orgao Orgamentario

02.007 — Secretaria Municipal de Satude

Programa 122 — Administragdo Geral

Acgdo 1120- Construgdo, ampliagdo e aquisi¢do de equipamentos de unidades
especializadas de Saude.
1120- Construgdo, Ampliagdo e aquisicdo de equipamentos e Bens de
Unidades Especializada de Saude.

Fonte 1601- Transferéncias fundo a fundo de recursos do SUS provenientes

do governo federal — Bloco de estruturagéo.

1603-Transferéncia da Unido decorrentes de ementas parlamentares de
bancada.

15001002 - Identificagdo das Despesas com Agdes e Servigos Publicos
de Salde

Elementos de despesa

4.4.90.52 — Equipamentos e Material Permanente

17. CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1.Sera vencedora a empresa que apresentar o MENOR PRECO POR ITEM.

18. FISCALIZAGAO

18.1. Sera de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude nomear servidor, com dever de

fiscalizar, visando & entrega do objeto de acordo com o que consta neste Termo de Referéncia.

Macaiba/RN, 08 de Fevereiro de 2024.

s

Pereira da Silva
Coord| Atenga specializada



